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Immunoglobulin E FS* (Inmunoglobulina E FS*) 
Información de Pedido 
N° de pedido Tamaño del envase  
1 7239 99 10 930 R1 2 x 20 mL + R2  2 x 10 mL 
 

  

Uso Previsto 
Reactivo de diagnóstico para la determinación cuantitativa in vitro 
de la inmunoglobulina E (IgE) en suero humano o plasma 
heparinizado en equipos fotométricos automatizados. 
  

Resumen 

Las clases de inmunoglobulina humana (IgG, IgM, IgA, IgE e IgD) 
son un grupo de glucoproteínas estrechamente relacionadas tanto 
funcional como estructuralmente. La IgE humana tiene un peso 
molecular de 190 000 dalton y se compone de dos cadenas 
pesadas idénticas y dos cadenas ligeras idénticas, que se unen en 
forma de Y mediante un puente de disulfuro. La función real de la 
IgE es la defensa específica contra los parásitos. En los países 
industrializados, su importancia reside especialmente en la 
mediación de las reacciones alérgicas súbitas (tipo I según 
Coombs y Gell). Antígenos polivalentes inocuos (polen, ácaros del 
polvo doméstico) activan las células B de las membranas mucosas 
en la puerta de entrada para la formación de la inmunoglobulina 
IgE específica, la cual se une parcialmente a los mastocitos. La 
vida media de la IgE libre en el plasma es de 2 a 3 días, mientras 
que la de la IgE unida a los mastocitos es de entre meses y años. 
En el siguiente contacto de los mastocitos sensibilizados con el 
antígeno se entrelazan las uniones IgE-anticuerpo. Se vacían los 
gránulos de los mastocitos y, por tanto, se liberan mediadores 
(sobre todo, histamina), que causan, por ejemplo, síntomas como 
rinitis alérgica, asma y eccema atópico. Se producen 
concentraciones elevadas de IgE en enfermedades atópicas, 
parasitación, enfermedades con disfunciones de las células T (p. 
ej., SIDA), determinados tumores malignos (tracto respiratorio, 
tracto gastrointestinal), síndrome de hiper-IgE, enfermedad del 
injerto contra el huésped, quemaduras graves. La IgE total se 
mide principalmente en el diagnóstico de las enfermedades 
atópicas, en las que se pueden producir niveles muy elevados de 
la IgE. La determinación sirve principalmente para el diagnóstico 
diferencial de enfermedades con posibles causas de tipo alérgico 
[1]. 
  

Método 

Test inmunoturbidimétrico con partículas de refuerzo 

Determinación de la concentración de IgE mediante medición 
fotométrica de la reacción antígeno anticuerpo entre partículas de 
látex recubiertas de anticuerpos contra IgE humana y la IgE 
contenida en la muestra. 
  

Reactivos 
Componentes y Concentraciones 
R1: Glicina pH 8,3 170 mmol/L 
 NaCl  100 mmol/L 
R2: Glicina pH 7,3 170 mmol/L 
 NaCl  100 mmol/L 
 Partículas de látex recubiertas con 

anticuerpos monoclonales anti-IgE 
humana (ratón) 

1,3 g/L 

 

Almacenamiento y Estabilidad 
Los reactivos son estables hasta la fecha de expiración indicada 
en el kit, si son almacenados entre 2 y 8 °C, y si se evita la 
contaminación. No congelar y proteger de la luz. 
  

Advertencias y Precauciones 

1. Los reactivos contienen azida de sodio (< 0,1 %) como 
conservante. ¡No ingerir! Evitar el contacto con la piel y las 
membranas mucosas. 

2. Los reactivos contienen material de origen animal. Tratar el 
producto como potencialmente infeccioso según las 
precauciones universales y la buena práctica de laboratorio. 

3. Los anticuerpos heterófilos en la muestra pueden llevar a 
valores erróneos. 

4. En casos muy raros, especímenes de pacientes sufriendo de 
gammapatías podrían acabar en valores falsificados [2]. 

5. Consultar las fichas de seguridad de los reactivos y observar 
todas las medidas de precaución necesarias para la 
manipulación de reactivos de laboratorio. Para el diagnostico, 
se recomienda evaluar los resultados según la historia 
médica del paciente, los exámenes clínicos, así como los 
resultados obtenidos con otros parámetros.  

6. Únicamente para el empleo profesional. 
  

Manipulación de Desechos 

Remitirse a los requerimientos legales locales. 
  

Preparación del Reactivo 

Los reactivos son listos para usar. 
  

Materiales Requeridos 

Equipo general de laboratorio 
  

Espécimen 

Suero humano o plasma heparinizado 
  

Estabilidad [3]: 
7 días de 20 a 25 °C  
7 días de 4 a 8 °C  
6 meses a –20 °C  
 

  

Congelar sólo una vez. Desechar las muestras contaminadas.  
  

Procedimiento del Ensayo 
Configuración de base en BioMajesty®JCA-BM6010/C 
 
  

Longitud de onda 571 nm 
Temperatura 37 °C 
Medición Punto final 
Muestra/Calibrador 2,5 µL 
Reactivo 1 100 µL 
Reactivo 2 50 µL 
Adición del reactivo 2 Ciclo 19 (286 s) 
Absorbancia 1 Ciclo 22/23 (327 s/340 s) 
Absorbancia 2 Ciclo 35/36 (505 s/518 s) 
Calibración Spline 

  
 

  

Cálculo 

La concentración de IgE de muestras desconocidas se calcula 
mediante una curva de calibración y empleando un modelo 
matemático adecuado, del tipo logit/log o spline. La curva de 
calibración se establece con cinco calibradores de diversa 
concentración y con solución NaCl (9 g/L) para determinar el punto 
cero.  
  



  

 

  

Inmunoglobulina E FS – Página 2 844 7239 10 06 00            Septiembre de 2021/1 

Calibradores y Controles 

Se recomienda el set de calibradores TruCal IgE de DiaSys para 
la calibración. Los valores del calibrador son trazables al material 
de referencia NIBSC 75/502 de la OMS. Utilizar TruLab Proteína 
Nivel 1 y Nivel 2 (TruLab Protein Level 1/Level2) de DiaSys para el 
control de calidad interno. Cada laboratorio debería establecer 
medidas correctoras en caso de obtener valores fuera del intervalo 
preestablecido. 

 N° de pedido Presentación 
TruCal IgE 1 7230 99 10 059 5 x 1 mL 
TruLab Protein Level 1 5 9500 99 10 046 3 x 1 mL 
TruLab Protein Level 2 5 9510 99 10 046 3 x 1 mL 

  
 

  

Características 
Datos evaluados en BioMajesty® JCA-BM6010/C 
  

Los datos mencionados a continuación como ejemplos podrían 
diferir ligeramente en el caso de diferentes condiciones de la 
medición. 
  

Rango de medición de 65 hasta 1000 IU/mL, dependiente de la 
concentración del calibrador más alto. 
Cuando los valores exceden este rango, diluir las muestras  
1 + 10 con solución NaCl (9 g/L) y multiplicar el resultado por 
11. 

Límite de prueba** 10 IU/mL  

No efecto prozona hasta 15000 IU/mL. 
  

Sustancia interferente Interferencias 
≤ 10 % hasta 

Ácido ascórbico 50 mg/dL 

Bilirrubina  30 mg/dL 

Hemoglobina 500 mg/dL 

Lipemia (Triglicéridos) 800 mg/dL 

Para más información sobre interferencias, véase Young DS [4,5]. 
  

Precisión 

En la serie (n=20) Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

Valor medio [IU/mL] 52,3 101 413 

CV [%] 4,43 2,62 1,66 

De un día a otro (n=20) Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

Valor medio [IU/mL] 51,0 151 523 

CV [%] 3,62 2,11 1,19 
  

Comparación de métodos (n=84) 

Test x Inmunoglobulina E FS de DiaSys  
(Hitachi 917) 

Test y Inmunoglobulina E FS de DiaSys  
(BioMajesty® JCA-BM6010/C)  

Pendiente 1,01 

Intersección  1,69 IU/mL 

Coeficiente de correlación  0,999 
  

** Concentración mensurable la más baja que se distingue de cero; 
 Medio + 3 SD (n = 20) de un espécimen sin analito. 
  

Valores de Referencia [6,7] 

Edad Límite superior del rango 
 normal (Percentil del 95 %) 

Recién nacidos 1,5 IU/mL 
Primer año 15 IU/mL 
1 – 5 años 60 IU/mL 
6 – 9 años 90 IU/mL 
10 – 15 años 200 IU/mL 
Adultos 100 IU/mL 
  

Cada laboratorio debe comprobar si los valores de referencia 
indicados son adecuados para sus pacientes y si es necesario, 
determinar sus propios valores de referencia. 
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DiaSys Diagnostic Systems GmbH 
Alte Strasse 9   65558 Holzheim   
Germany 
www.diasys-diagnostics.com 

  

* Fluid Stable = Líquido Estable 
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