Bilirubin Auto Total FS* @ilirubine Auto Totale FS¥)

Présentation

Référence Composition du kit

108119910021 R1 5x20mL + R2 1x25mL
1081199 10 026 R1 5x80mL + R2 1x100mL
1081199 10023 R1 1x800mL + R2 1x200 mL
1081199 10 704 R1 8x50mL + R2 8x12,5mL
108119910917 R1 8x60mL + R2 8x15mL
1081199 10 930 R1  4x20mL + R2 2x10mL
108119990 314 R1 10x20 mL + R2 2x30mL

Emploi Prévu

Réactif de diagnostic in vitro pour la détermination quantitative de
la bilirubine totale dans le sérum humain ou le plasma recueilli sur
héparine sur systemes photométriques automatisés.

Intérét Clinique

La bilirubine est un produit de dégradation de I’hémoglobine. La
bilirubine libre, non conjuguée, est fortement non polaire et
pratiquement insoluble dans I'eau ; c’est pourquoi elle forme un
complexe avec I'albumine pour passer dans le sang de la rate vers
le foie. Dans le foie, la bilirubine se conjugue avec I'acide
glucuronique et le conjugué résultant, soluble dans I'eau, est
excrété par les voies biliaires. L’hyperbilirubinémie peut avoir pour
origine une production accrue de bilirubine a la suite d'une
hémolyse (ictere pré-hépatique), des lésions du parenchyme
hépatique (ictere hépatique) ou une occlusion des voies biliaires
(ictere post-hépatique). Le syndrome de Gilbert est une
hyperbilirubinémie (essentiellement non conjuguée) congénitale
chronique, d’apparition fréquente dans la population. Des valeurs
élevées de bilirubine peuvent étre observées chez 60 a 70 % des
nouveau-nés en raison d'une lyse post-natale accrue des
érythrocytes et d’'un retard de fonctionnement des enzymes de
dégradation de la bilirubine. Les méthodes d’analyse courantes
pour la détermination de la bilirubine mesurent, soit la bilirubine
totale, soit la bilirubine directe ; dans le cas de la bilirubine directe,
c’est essentiellement la bilirubine conjuguée, soluble dans I'eau,
qui est mesurée. Le taux de bilirubine non conjuguée peut alors
étre estimé par la différence entre la bilirubine totale et la bilirubine
directe. [1,2]

Méthode
Test photométrique DCA (2,4-dichloroaniline)

La bilirubine directe forme avec la 2,4-dichloroaniline diazotée, en
milieu acide, un azocomposé coloré en rouge. Un mélange
spécifique de détergents permet la détermination fiable de la
bilirubine totale [3].

Réactifs
Composants et Concentrations

R1: Tampon phosphate 50 mmol/L
NaCl 150 mmol/L
R2:  2,4-Dichloroaniline 5 mmol/L
HCI 130 mmol/L

Conservation et Stabilité

Les réactifs sont stables jusqu'a la date de péremption indiquée
sur le coffret, conservés entre +2 °C et +8 °C en évitant toute
contamination. Ne pas congeler les réactifs et les conserver a I'abri
de la lumiere.
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Avertissements et Précautions d’Emploi

1. & Réactif 1 : Attention. H290 Peut étre corrosif pour les
métaux. H315 Provoque une irritation cutanée. H319
Provoque une sévére irritation des yeux. H410 Trées toxique
pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes
a long terme. P234 Conserver uniquement dans I'emballage
d'origine. P264 Se laver les mains et le Vvisage
soigneusement aprés manipulation. P273 Eviter le rejet dans
I'environnement. P280 Porter des gants de protection/des
vétements de protection/un équipement de protection des
yeux. P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un
médecin. P391 Recueillir le produit répandu.

2. &Réactif 2: Attention : H290 Peut étre corrosif pour les
métaux. H319 Provoque une séveére irritation des yeux. P234
Conserver uniqguement dans I'emballage d'origine. P264 Se
laver les mains et le visage soigneusement apres
manipulation. P280 Porter des gants de protection/des
vétements de protection/un équipement de protection des
yeux. P305+P351+P338 En cas de contact avec les yeux :
Rincer avec précaution a l'eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent étre facilement enlevées. Continuer a rincer.
P337+P313 Si lirritation oculaire persiste: consulter un
médecin. P390 Absorber toute substance répandue pour
éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.

3. Dansde trés rares cas, des spécimens de patients souffrants
de gammapathie peuvent produire des valeurs fausses [4].

4. Les médicaments a base d'eltrombopag conduisent aux
résultats faussement bas ou élevés dans les spécimens de
patients.

5. Merci de vous référer aux fiches de sécurité et prendre les
précautions nécessaires pour [utilisation de réactifs de
laboratoire. Pour le diagnostic, les résultats doivent toujours
étre exploités en fonction de I'historique médical du patient,
des examens cliniques ainsi que des résultats obtenus sur
d’autres parameétres.

6. Uniquement a usage professionnel.

Gestion des Déchets

Se référer aux exigences légales nationales.

Préparation du Réactif
Les réactifs sont préts a 'emploi.

Matériels Nécessaires

Equipement général de laboratoire
Spécimen

Sérum humain ou plasma recueilli sur héparine

Protéger le spécimen de la lumiére.

Stabilité [5] :

1 jour entre +20 °C et +25 °C
7 jours entre +4°Cet+8°C
6 mois a -20°C

si le spécimen est congelé immédiatement.

Une seule congélation. Eliminer les échantillons contaminés.
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Mode Opératoire
Configuration de base sur BioMajesty® JCA-BM6010/C

Longueur d’onde 545/658 nm
Température +37 °C
Mesure Point final
Echantillon/Calibrant 2 pL
Réactif 1 80 uL
Réactif 2 20 pL

Ajout Réactif 2 Cycle 19 (286 s)
Absorbance 1 Cycle 17/18 (231/244 s)
Absorbance 2 Cycle 41/42 (586/600 s)

Calibrage Linéaire

Calcul
Avec calibrant

AA Echantillon
AA Cal

Calibrants et Controles

TruCal U de DiaSys est recommandé pour la calibration. Les
valeurs du calibrant TruCal U sont établies par rapport au matériel
de référence NIST SRM 916. Utiliser TruLab N et P de DiaSys
pour le contréle de qualité interne. Chaque laboratoire établira la
procédure a suivre si les résultats se situent en dehors des limites
de confiance.

Bilirubine [mg/dL] = x Conc. Cal [mg/dL]

Référence Présentation
TruCal U 59100 99 10 063 20 x 3mL
59100 99 10 064 6 x 3mL
TruLab N 59000 99 10 062 20 x 5mL
59000 99 10 061 6 x 5mL
TruLab P 59050 99 10 062 20 x 5mL
59050 99 10 061 6 x 5mL

Performances
Données évaluées sur BioMajesty® JCA-BM6010/C

Les données exemplaires citées en bas peuvent varier Iégérement
en cas de conditions de mesure déviantes.

Domaine de mesure jusqu’a 30 mg/dL.
Au-dela de cet intervalle, diluer le spécimen 1 + 1 avec du
NaCl (9 g/L) et multiplier le résultat par 2.

0,03 mg/dL

Limite de détection**

Interférences
<10 % jusqu'a

Substance interférente

Acide ascorbique 30 mg/dL
Hémoglobine 500 mg/dL
Lipémie (Triglycérides) 1000 mg/dL

Pour plus d’information au sujet des interférences, voir Young DS [6,7].

Précision

Intra série (n=20) Echantillon 1 | Echantillon 2 | Echantillon 3

Moyenne [mg/dL] 0,42 3,21 7,22

CV [%] 1,78 1,66 1,09

Inter série (n=20) Echantillon 1 | Echantillon 2 | Echantillon 3

Moyenne [mg/dL] 1,37 5,34 7,17

CV [%] 2,25 1,81 1,19

Comparaison de méthodes (n=100)

Test x Bilirubine Auto Totale
concurrente

Testy Bilirubine Auto Totale FS de
DiaSys

Pente 1,04

Ordonnée a l'origine 0,045 mg/dL

Coefficient de corrélation 0,9998

** Concentration mesurable la plus basse qui peut étre distinguée de zéro ;
Moyenne + 3 SD (n = 20) d’'un spécimen exempt d’analyte.
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Facteur de Conversion
Bilirubine [mg/dL] x 17,1 = Bilirubine [umol/L]

Valeurs Usuelles [1]

[mg/dL] [umol/L]
Nouveau-nés
24 h <8,8 < 150
2¢ jour 1,3-11,3 22-193
3¢ jour 0,7-12,7 12 - 217
du 4°€ au 6° jour 0,1-12,6 1,7-216
Enfants 0,2-1,0 3,4-17
>1 mois
Adultes 0,1-1,2 1,7-21

Chaque laboratoire devrait vérifier si les valeurs usuelles sont
transmissibles a sa propre population patiente et déterminer ses
propres valeurs de référence si besoin.
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* Fluid Stable = Liquide & Stable
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