responssao
CK-MB FS*

Présentation

Référence
11641 99 10 921

Composition du kit

N/ 480 (4 x120)

Emploi Prévu

Réactif de diagnostic in vitro pour la détermination quantitative de
la CK-MB dans le sérum humain ou le plasma recueilli sur lithium
héparine sur systéme DiaSys respons®920 automatisé.

Intérét Clinique

La créatinine kinase (CK) est une enzyme formée d’iso enzymes
d’origine principalement musculaire (CK-M) et cérébrale (CK-B).
La CK existe dans le corps humain sous forme dimérique, comme
CK-MM, CK-MB, CK-BB, et sous forme de macro enzyme. La
mesure de lactivitt de la CK est effectuée, en particulier
conjointement avec la CK-MB, pour le diagnostic et le suivi de
l'infarctus du myocarde. [1,2,3]

Méthode [4]

Test UV optimisé selon les recommandations de la DGKC (Société
Allemande de Chimie Clinique) et de ['IFCC (Fédération
Internationale de Chimie Clinique) pour la mesure de 'activité de la
CK avec l'inhibition des isoenzymes de CK-M par des anticorps
monoclonaux.

L’isoenzyme CK-MB est formée des sous-unités CK-M et CK-B.
Un anticorps spécifique dirigé contre la sous-unité CK-M inhibe
totalement I'activité CK-MM (partie essentielle de I'activité de la CK
totale) ainsi que la sous-unité CK-M de la fraction CK-MB. Seule
I'activité CK-B est mesurée et représente la moitié de I'activité CK-
MB.

CK
Créatine phosphate + ADP  <——»  Créatine + ATP

HK
Glucose + ATP <4—>»  Glucose-6-phosphate + ADP

G6P-DH
Glucose-6-phosphate  4——»  6-Phosphogluconolactone
+ NADP* + NADPH + H*

Réactifs

Composants et Concentrations

R1:  Tampon Imidazole/Tampon de Good 120 mmol/L
Glucose 25 mmol/L

N-acétylcystéine (NAC) 25 mmol/L
Acétate de magnésium 12,5 mmol/L
EDTA-Na; 2 mmol/L
NADP 2,5 mmol/L
Hexokinase (HK) =5 kU/L
Anticorps monoclonal anti CK-M = 2500 U/L
humaine (souris) ; capacité d’inhibition

R2: Tampon Imidazole/Tampon de Good 90 mmol/L
ADP 10 mmol/L
AMP 28 mmol/L
Glucose-6-phosphate- > 15 kU/L
déshydrogénase (G6P-DH)
Diadénosine-pentaphosphate 50 pmol/L
Créatine phosphate 150 mmol/L

Conservation et Stabilité

Les réactifs sont stables jusqu'a la date de péremption indiquée
sur le coffret, conservés entre +2°C et +8°C en évitant toute
contamination. Protéger de la lumiére.
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Avertissements et Précautions d’Emploi

1. AN Réactifs 1 et 2: Danger. Contient : Imidazole. H360D Peut
nuire au foetus. P201 Se procurer les instructions spéciales
avant utilisation. P280 Porter des gants de protection/des
vétements de protection/un équipement de protection des
yeux. P308+P313 En cas d'exposition prouvée ou suspectée:
consulter un médecin.

2. Les réactifs contiennent de lazide de sodium (0,95 g/L)
comme conservateur. Ne pas avaler ! Eviter le contact avec la
peau et les muqueuses.

3. Les réactifs contiennent de la matiére animale et biologique.
Manier le produit comme potentiellement infectieux selon les
précautions universelles et de bonne pratique de laboratoire.

4. Pour la prévention des contaminations (carryover), il est
nécessaire d’effectuer des lavages spéciaux efficaces apres
l'usage des réactifs interférant. Se référer au table ‘DiaSys
respons®320 Carryover Pair Table’. Des paires de
contamination ainsi que des démarches automatisées pour
un lavage avec la solution de nettoyage recommandée
peuvent étre spécifiées dans le logiciel. Se référer au manuel
d'utilisation.

5. Dans de trés rares cas, des spécimens de patients souffrant
de gammapathie peuvent produire des valeurs faussées [5].

6. Les médicaments a base de sulfasalazine peuvent entrainer
des résultats erronés dans les échantillons de patients. Le
prélévement du sang doit étre effectué avant I'administration
du médicament.

7. Des anticorps hétérophiles dans les spécimens de patients
peuvent produire des valeurs faussées.

8. Merci de vous référer aux fiches de sécurité et prendre les
précautions nécessaires pour [utilisation de réactifs de
laboratoire. Pour le diagnostic, les résultats doivent toujours
étre exploités en fonction de I'historique médical du patient,
des examens cliniques ainsi que des résultats obtenus sur
d’autres parameétres.

9. Uniquement a usage professionnel.

Gestion des Déchets
Se référer aux exigences légales nationales.

Préparation du Réactif

Les réactifs sont préts a I'emploi. Les flacons sont placés
directement dans le carrousel de réactifs.

Matériels Nécessaires

Equipement général de laboratoire

Spécimen

Sérum humain ou plasma recueilli sur lithium héparine
Stabilité [6] :

2 jours de +20a+25°C

7 jours de +4a+8°C

4 semaines a -20 °C

Une seule congélation. Eliminer les échantillons contaminés.

Calibrants et Controles

TruCal CK-MB de DiaSys est recommandé pour la calibration. Les
valeurs du calibrant TruCal CK-MB sont établies par rapport au
coefficient d’extinction molaire. Des controles et des calibrants
contenant des fractions de CK-MB non humaine ne se prétent pas
pour une application avec ce test en raison de [Ianticorps
monoclonal employé dans ce réactif. N'employer que des
contréles et des calibrants contenant de la CK-MB humaine
exclusivement. Utiliser TruLab N et P de DiaSys pour le controle
de qualité interne. Chaque laboratoire établira la procédure a
suivre si les résultats se situent en dehors des limites de
confiance.

Référence Présentation
TruCal CK-MB 59450 99 10 074 6 X 1mL
TruLab N 59000 99 10 062 20 X 5mL
59000 99 10 061 6 X 5mL
TruLab P 59050 99 10 062 20 X 5mL
59050 99 10 061 6 X 5mL
844 1641 10 03 73 Septembre 2021/1



responssao

Performances

Les données exemplaires citées en bas peuvent varier Iégerement
en cas de conditions de mesure déviantes.

Domaine de mesure jusqu’a 2000 U/L.

En cas d'activité plus élevées, mesurer les spécimens une
seconde fois aprés une dilution manuelle avec du NaCl (9 g/L)
ou avec la fonction rerun.

Limite de détection** 3 UL

Stabilité a bord de I'analyseur | 4 semaines

Stabilité de calibration 4 semaines

Substance interférente Interférences
<10 % jusqu’a

Acide ascorbique 30 mg/dL

Bilirubine (conjuguée et non conjuguée) 25 mg/dL

Hémoglobine 25 mg/dL

Lipémie (Triglycérides) 900 mg/dL

Pour plus d'information au sujet des interférences, voir Young DS [7,8].

Précision
Intra série (n=20) Echantillon 1 | Echantillon 2 | Echantillon 3
Moyenne [U/L] 21,0 49,0 114
CV [%] 2,49 1,35 2,00
Inter série (n=20) Echantillon 1 | Echantillon 2 | Echantillon 3
Moyenne [U/L] 39,5 73,0 216
CV [%] 2,50 1,78 1,27
Comparaison de méthodes (n=103)
Test x CK-MB FS de DiaSys
(Hitachi 917)
Testy CK-MB FS de DiaSys
(respons®920)
Pente 1,05
Ordonnée a l'origine -1,88 U/L
Coefficient de corrélation 0,998

** Activité mesurable la plus basse qui peut étre distinguée de zéro ;
Moyenne + 3 SD (n = 20) d’'un spécimen exempt d’analyte.

Facteur de Conversion
CK-MB [U/L] x 0,0167 = CK-MB [pkat/L]

Valeurs Usuelles

Infarctus du myocarde : le risque d'infarctus du myocarde est élevé
si les trois conditions suivantes sont observées [9] :
1. CK (Hommes) > 190 U/L (3,17 pkat/L)***

CK (Femmes) > 167 U/L (2,78 pkat/L)***
2. CK-MB > 24 U/L (0,40 pkat/L)***
3. L'activité de la CK-MB est entre 6 et 25 % de l'activité totale de
CK.
***calculé en utilisant le facteur 2,38 conversion de la température
(+25 °C —» +37 °C)

Si l'infarctus du myocarde est suspecté mais que les conditions ci-
dessus ne sont pas constatées, l'infarctus peut étre frais. Dans ce
cas, les mesures devraient étre répétées apres 4 heures avec des
échantillons frais.

Chez des individus en bonne santé, des valeurs différentes sont
trouvées selon l'origine et I'age [9,10].

Chaque laboratoire devrait vérifier si les valeurs usuelles sont
transmissibles a sa propre population patiente et déterminer ses
propres valeurs de référence si besoin. Pour des buts
diagnostiques, les valeurs de CK doivent étre évaluées toujours en
rapport avec lI'anamnese, I'examen clinique et d'autres résultats
des recherches.
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CK-MB FS

Application for serum and plasma

Test Volumes

Reference Ranges

Test Details |
Report Name : [ CK-MB
i :
Wavelength-Primary 340
Assay Type :
M1 Start : I:]
M2 Start :
Sample Replicates :
Control Replicates :
Reaction Direction :
Prozone Limit % : D
Linearity Limit % o]
Technical Minimum  :
Y=aX+b  a=

Decimal Places
Secondary

Curve Type

M1 End

M2 End

Standard Replicates
Control Interval
React. Abs. Limit
Prozone Check
Delta Abs./Min.
Technical Maximum

b=

I

3

405

Linear

3

Il

Auto Rerun O
Online Calibration O
Cuvette Wash O
Total Reagents :
Reagent R1 :
Reagent R2 :

| [ Consumables/Calibrators: |
1o | [Blank/Level 0 | [o |
: [ 1.5000 | [calibrator 1 NE |

* Enter calibrator value

Test Details | Test Volumes Reference Ranges
Test : | CKMB
Sample Volumes Sample Types
M S
Normal : Dilution Ratio : O Urine
) I ) . O CSF
Increase : 16.00 Dilution Ratio : 7 Plasma
Decrease : Dilution Ratio : O Whole Blood
O Other
Standard Volume ~ :
Reagent Volumes and Stirrer Speed
RGT-1 Volume R1 Stirrer Speed :
RGT-2 Volume  : R2 Stirrer Speed :
Test Details | Test Volumes Reference Ranges
Test : | CKMB
Reference Range : [ DEFAULT
Category :
Reference Range Sample Types
M S
Lower Limit Upper Limit O Urine?
O CSF
UL UL
(UL (UL) ™ Plasma
O Whole Blood
Normal ] 0.00 | | 24.00 | O Other
Panic | 0.00 | | 0.00 |
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