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α-Amylase CC* FS** 
Présentation 
Référence 
 

Composition du kit 
 

1 0501 99 10 921 
 
480 (4 x 120) 

  
 

  

Emploi Prévu 

Réactif de diagnostic in vitro pour la détermination quantitative des 
α-amylases dans le sérum humain ou le plasma recueilli sur 
héparine sur respons®920 automatisé. 
  

Intérêt Clinique  

Les α-amylases sont des enzymes hydrolytiques qui scindent 
l’amidon en maltose. Dans le corps humain, les α-amylases trouvent 
leur origine dans des différents organes : l’amylase pancréatique est 
produite par le pancréas et libérée dans le tractus intestinal, 
l’amylase salivaire est synthétisée dans les glandes salivaires et 
sécrétée dans la salive. Les amylases présentes dans le sang sont 
éliminées par le rein et excrétées dans l’urine ; l’élévation de 
l’activité sérique d’amylase se reflète ainsi dans l’augmentation de 
l’activité de l’amylase urinaire. La mesure de l’α-amylase dans le 
sérum et l’urine s’applique principalement au diagnostic d’affections 
pancréatiques et au dépistage de l’apparition de complications. En 
cas de pancréatite aigüe, l’activité de l’amylase sérique augmente 
dans les quelques heures suivant le déclenchement des douleurs 
abdominales, atteint un pic après environ 12 h et retrouve des 
valeurs de la zone de normalité au plus tard après 5 jours. La 
spécificité de l’α-amylase dans les affections pancréatiques n’est 
pas très forte, car des concentrations élevées peuvent être 
mesurées dans diverses affections non pancréatiques, comme la 
parotidite ou l’insuffisance rénale. En conséquence, la mesure 
complémentaire de l’activité de la lipase est recommandée afin de 
confirmer une pancréatite aiguë. [1,2] 
  

Méthode 

Test enzymatique colorimétrique. Le substrat 4,6-éthylidène-(G7)-
p-nitrophényl-(G1)-α-D-maltoheptaoside (EPS-G7) est scindé par 
les α-amylases en différents fragments. 

Ceux-ci sont ensuite hydrolysés dans un second temps par  
l’α-glucosidase en glucose et p-nitrophénol. L’augmentation 
d’absorbance représente l’activité amylasique totale (pancréatique 
et salivaire) de l’échantillon. [3,4] 
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(PNP = p-Nitrophénol, G = Glucose) 
  

Réactifs 
Composants et Concentrations 
R1 : Tampon de Good pH 7,15 0,1 mol/L 
 NaCl  62,5 mmol/L 
 MgCl2  12,5 mmol/L 
 α-Glucosidase  ≥ 2 kU/L 
R2 : Tampon de Good pH 7,15 0,1 mol/L 
 EPS-G7  8,5 mmol/L 
 

Conservation et Stabilité 

Les réactifs sont stables jusqu'à la date de péremption indiquée sur 
le coffret, conservés entre +2°C et +8°C en évitant toute 
contamination. Protéger de la lumière. 
  

Avertissements et Précautions d’Emploi 

1. Les réactifs contiennent de l’azide de sodium (0,95 g/L) 
comme conservateur. Ne pas avaler ! Éviter le contact avec la 
peau et les muqueuses. 

2. Le réactif 1 contient de la matière animale et biologique. Manier 
le produit comme potentiellement infectieux selon les 
précautions universelles et de bonne pratique de laboratoire. 

3. La salive et la peau contenant de des α-amylases, ne jamais 
pipeter les réactifs avec la bouche et éviter le contact avec la 
peau. 

4. Dans de très rares cas, des spécimens de patients souffrant 
de gammapathie peuvent produire des valeurs fausses [5]. 

5. Pour la prévention des contaminations (carryover), il est 
nécessaire d’effectuer des lavages spéciaux efficaces après 
l’usage des réactifs interférant. Se référer au table ‘DiaSys 
respons®920 Carryover Pair Table’. Des paires de 
contamination ainsi que des démarches automatisées pour un 
lavage avec la solution de nettoyage recommandée peuvent 
être spécifiées dans le logiciel. Se référer au manuel 
d’utilisation. 

6. Merci de vous référer aux fiches de sécurité et prendre les 
précautions nécessaires pour l’utilisation de réactifs de 
laboratoire. Pour le diagnostic, les résultats doivent toujours 
être exploités en fonction de l’historique médical du patient, 
des examens cliniques ainsi que des résultats obtenus sur 
d’autres paramètres.  

7. Uniquement à usage professionnel. 
  

Gestion des Déchets 

Se référer aux exigences légales nationales. 
  

Préparation du Réactif 

Les réactifs sont prêts à l’emploi. Les flacons sont placés 
directement dans le carrousel de réactifs. 
  

Matériels Nécessaires 

Équipement général de laboratoire 
  

Spécimen 

Sérum humain ou plasma recueilli sur héparine 
  

Stabilité [6] : 
7 jours entre +20 °C et +25 °C  
7 jours entre +4 °C et +8 °C  
1 an à –20 °C  
 

Une seule congélation. Éliminer les échantillons contaminés. 
  

Calibrants et Contrôles 

TruCal U de DiaSys est recommandé pour la calibration. Les 
valeurs du calibrant sont établies par rapport à la méthode de 
référence de l’IFCC [International Federation of Clinical Chemistry 
and Laboratory Medicine] de 1998. Utiliser TruLab N et P de DiaSys 
pour le contrôle de qualité interne. Chaque laboratoire établira la 
procédure à suivre si les résultats se situent en dehors des limites 
de confiance. 

 Référence Présentation 
TruCal U 5 9100 99 10 063 20 x 3 mL 
 5 9100 99 10 064 6 x 3 mL 
TruLab N 5 9000 99 10 062 20  x 5 mL 
 5 9000 99 10 061 6  x 5 mL 
TruLab P 5 9050 99 10 062 20  x 5 mL 
 5 9050 99 10 061 6  x 5 mL 
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Performances 
Les données exemplaires citées en bas peuvent varier légèrement 
en cas de conditions de mesure déviantes. 
  

Domaine de mesure jusqu’à 2000 U/L. 
En cas d’activité plus élevée, mesurer les spécimens une 
seconde fois après une dilution manuelle avec du NaCl (9 g/L) 
ou avec la fonction rerun. 

Limite de détection*** 3 U/L 

Stabilité à bord de l’analyseur 4 semaines 

Stabilité de calibration 4 semaines 
  

Substance interférente Interférences 
≤ 10 % jusqu’à 

Acide ascorbique 30 mg/dL 

Bilirubine  60 mg/dL 
 

Hémoglobine 
interfère à 

concentration minimale 

Lipémie (Triglycérides) 2000 mg/dL 

Pour plus d’information au sujet des interférences, voir Young DS [7,8]. 
  

Précision 

Intra série (n=20) Échantillon 1 Échantillon 2 Échantillon 3 

Moyenne [U/L] 73,6 281 352 

CV [%] 1,15 1,75 1,35 

Inter série (n=20) Échantillon 1 Échantillon 2 Échantillon 3 

Moyenne [U/L] 71,9 272 356 

CV [%] 1,90 1,78 2,15 
  

Comparaison de méthodes (n=108) 

Test x α-Amylase CC FS de DiaSys  
(Hitachi 917) 

Test y α-Amylase CC FS de DiaSys  
(respons®920) 

Pente 0,999 

Ordonnée à l’origine 0,097 U/L 

Coefficient de corrélation 1,00 
  

*** Activité mesurable la plus basse qui peut être distinguée de zéro ; 
Moyenne + 3 SD (n = 20) d’un spécimen exempt d’analyte. 
  

Facteur de Conversion 
α-Amylase [U/L] x 0,0167 = α-Amylase 
  
 

  

Valeurs Usuelles [9]  
      Femmes      Hommes 

Sérum/Plasma < 100 U/L 
< 1,67 µkat/L 

< 100 U/L 
< 1,67 µkat/L 

   
  

Chaque laboratoire devrait vérifier si les valeurs usuelles sont 
transmissibles à sa propre population patiente et déterminer ses 
propres valeurs de référence si besoin. 
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* Complete Color = Coloration Complète 
  

** Fluid Stable = Liquide & Stable 
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 α-Amylase CC FS 
Application for serum and plasma  

* Enter calibrator value. 
 

 Test Details Test Volumes Reference Ranges  
   

 Test  : AMY       
          

 Sample Type : Serum          
             

 Sample Volumes  Sample Types  
          

� Serum 
� Urine 
� CSF 
� Plasma 
� Whole Blood 
� Other 

 

        Normal : 3.00   µL  Dilution Ratio : 1 X     
             

   Increase : 6.00   µL  Dilution Ratio : 1 X     
             

   Decrease : 2.00   µL  Dilution Ratio : 1 X     
            
             

         Standard Volume : 3.00   µL         
             
             

 Reagent Volumes and Stirrer Speed    
             

       RGT-1 Volume : 160   µL     R1 Stirrer Speed : Medium     
             

       RGT-2 Volume : 40   µL     R2 Stirrer Speed : High     
            

            
             
             

  

 Test Details Test Volumes Reference Ranges  
   

 Test : AMY   Auto Rerun  �  
          

 Report Name : α-Amylase  Online Calibration  �  
         

 Unit : U/L  Decimal Places : 0  Cuvette Wash  �  
             

 Wavelength-Primary : 405  Secondary : 700  Total Reagents : 2  
             

 Assay Type : RATE - A  Curve Type : Linear  Reagent R1 : AMY R1  
             

 M1 Start : 0  M1 End : 0  Reagent R2 : AMY R2  
             

    M2 Start : 26       M2 End : 33      
             

 Sample Replicates : 1  Standard Replicates : 3  Consumables/Calibrators:  
             

 Control Replicates : 1  Control Interval : 0  Blank /Level 0  0  
             

 Reaction Direction : Increasing  React. Abs. Limit : 1.9  Calibrator 1  *  
             

 Prozone Limit % : 0  Prozone Check : Lower      
             

 Linearity Limit % : 0  Delta Abs. / Min. : 0.0000      
             

 Technical Minimum : 3.0  Technical Maximum : 2000.0      
             

 Y = aX + b a= : 1.0000   b= : 0.0000      
              

 Test Details Test Volumes Reference Ranges  
   

 Test  : AMY       
          

 Sample Type : Serum          
             

             
 Reference Range : DEFAULT        
             

 Category : Male          
             
 Reference Range  Sample Types  
          

� Serum 
� Urine 
� CSF 
� Plasma 
� Whole Blood 
� Other 

 

    Lower Limit  Upper Limit      
            

    (U/L)  (U/L)      
            
            

    Normal : 0.00  100.00     
            

    Panic : 0.00  0.00      
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