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LDL-c direct FS* (LoL-c directo Fs*)

Informacién de Pedido

N° de pedido Tamaio del envase
1413199 10 921 N/ 480 (4 x 120)

Uso Previsto

Reactivo de diagndstico para la determinacion cuantitativa in vitro
del colesterol LDL (C-LDL: colesterol lipoproteinas de baja
densidad) en suero humano o plasma heparinizado en respons®920
automatizado.

Resumen

El colesterol se obtiene generalmente de la absorcion intestinal del
colesterol dietario y biliar, pero también puede ser sintetizado de
novo en varios tejidos, predominantemente en el higado y el
intestino. Un adulto que sigue una dieta baja en colesterol suele
sintetizar unos 800 mg de colesterol al dia. El colesterol es esencial
para todas las células. Se utiliza ampliamente como un importante
componente estructural de las membranas celulares y como
sustrato para la sintesis de los acidos biliares, de la vitamina D y de
las hormonas sexuales (estradiol, progesterona, androsterona y
testosterona). El colesterol es insoluble en agua y, por lo tanto, debe
ser transportado ligado a las proteinas. Las lipoproteinas son
particulas complejas con un nucleo central que contiene ésteres y
triglicéridos de colesterol (TG) rodeados de colesterol libre,
fosfolipidos y apolipoproteinas, que facilitan la formacién y el
funcionamiento de las lipoproteinas. Las lipoproteinas del plasma
pueden clasificarse en diferentes clases segun su tamafio,
composicion lipidica y apolipoproteinas; las cuatro clases
principales son: Quilomicrones, lipoproteinas de muy baja densidad
(very low density lipoproteins: VLDL), lipoproteinas de baja
densidad (low density lipoproteins: LDL) y lipoproteinas de alta
densidad (high density lipoproteins: HDL). Las lipoproteinas de baja
densidad se derivan del VLDL y del IDL (intermediate density
lipoprotein) en plasma y contienen una gran cantidad de colesterol
y ésteres de colesterol. La funcién principal de las LDL es llevar
estas dos formas de colesterol a los tejidos periféricos. Al menos
dos tercios del colesterol circulante se encuentran en las LDL. La
evidencia de estudios epidemioldgicos, genéticos y de intervenciéon
clinica ha demostrado que las LDL son causales en el proceso de
desarrollo de la enfermedad cardiovascular aterosclerética
(atherosclerotic cardiovascular disease: ASCVD). El alto nivel del C
LDL es uno de los principales factores de riesgo que contribuyen a
la formacién de placas ateroscleréticas en la intima arterial y esta
fuertemente asociada con la enfermedad coronaria (coronary heart
disease: CHD) y la mortalidad relacionada con ella. Los resultados
de recientes estudios clinicos sobre la reduccion del C-LDL indican
que se siguen obteniendo beneficios a bajas concentraciones. Se
ha observado una relacion lineal directa entre la disminucién
farmacoldgica del C-LDL vy la reduccién del riesgo relativo en los
episodios cardiovasculares en tres clases de drogas diferentes:
estatinas, ezetimiba e inhibidores de la subtilisina/kexina tipo 9
(PCSK9) de la proproteina convertasa. El panel de lipidos estandar
representa una plataforma bien establecida para evaluar el riesgo,
pero este panel por si solo puede ser insuficiente y/o engafioso.
Mientras tanto, la mayoria de las guias de cribado recomiendan la
medicién de un perfil lipidico completo que incluya el colesterol total
(CT), C-LDL, colesterol-HDL(C-HDL) y TG. [1-6]

Método

Existen diferentes métodos para determinar las C-LDL. El método
de referencia es la ultracentrifugacion, que es tediosa vy
técnicamente exigente, por lo que no es adecuada para la rutina.
Un procedimiento comun para determinar el C-LDL en el laboratorio
clinico es el calculo de Friedewald, que estima el C-LDL a partir de
mediciones de CT, triglicéridos (TG) y C-HDL, pero el método sélo
se aproxima al C-LDL y esta sujeto a limitaciones bien establecidas.
A finales del siglo pasado se introdujeron métodos homogéneos del
C-LDL para la determinacién totalmente automatizada. Esos
métodos permiten la determinacién directa del colesterol LDL y
presentan otras ventajas en comparaciéon con los métodos
utilizados anteriormente. El c-LDL directo FS es un método
homogéneo sin pasos de centrifugacion para la medicion directa del
colesterol LDL. Los detergentes de polimero en bloque protegen las
HDL, las VLDL y los quilomicrones de manera que solo se
determina selectivamente el colesterol LDL mediante una medicién
enzimatica del colesterol. [7]
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CHE & CHO
LDL-éster del colesterol ———»  A*-Colestenona +
acidos grasos libres
+ H202
POD
H20; + 4-Aminoantipirina + —»  Color azul + H,0

H-DAOS

La intensidad del tinte formado es directamente proporcional a la
concentracion de colesterol y se mide fotométricamente.

Reactivos

Componentes y Concentraciones

R1:  Solucién amortiguadora pH 6,65 20 mmol/L
Peroxidasa (POD) > 2000 U/L
N-(2-hidroxi-3-sulfopropil)- = 0,7 mmol/L
3,5-dimetoxianilina sal de sodio (H-

DAOS)

R2: Solucién amortiguadora pH 8,15 20 mmol/L
Colesterol esterasa (CHE) > 2000 U/L
Colesterol oxidasa (CHO) > 2000 U/L
Peroxidasa (POD) > 15000 U/L
4-Aminoantipirina (4-AA) = 1,5 mmol/L

Almacenamiento y Estabilidad

Los reactivos son estables hasta la fecha de expiracién indicada en
el kit, si son almacenados entre 2 y 8 °C, y si se evita la
contaminacion. No congelar y proteger de la luz.

La estabilidad en el uso del reactivo es de 18 meses.

Advertencias y Precauciones

1.  Los componentes contenidos en LDL-c directo FS estan
clasificados de acuerdo con el reglamento CE 1272/2008
(CLP) como sigue:

Reactivo 1: Atencién. Contiene: Mezcla de 5-
cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-on y 2-metil-2H-isotiazol-
3-on (3:1). H317 Puede provocar una reaccién
alérgica en la piel. P280 Llevar guantes/ropa de
proteccion/equipo de protecciéon para los ojos.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA
PIEL: Lavar con agua y jabén abundantes.

2. El reactivo 2 contiene azida de sodio (0,95 g/L) como
conservante. jNo ingerir! Evitar el contacto con la piel o las
membranas mucosas.

3. Los reactivos contienen material de origen biol6gico. Tratar el
producto como potencialmente infeccioso segun las
precauciones universales y la buena practica de laboratorio.

4. Mezclas de lipidos sintéticos (p. €j. Intralipid®) podrian causar
interferencias con el test. No utilizar especimenes de suero
procedentes de pacientes quién fueron tratados por tales
soluciones.

5. Especimenes de pacientes sufriendo de un raro tipo de
hiperlipoproteinemia (del tipo lll) pueden manifestarse en
resultados falsos.

6. En casos muy raros, especimenes de pacientes sufriendo de
gammapatias podrian acabar en valores falsificados [8].

7. El acetaminofén y la medicacion metamizol conducen a
resultados falsamente bajos en muestras de pacientes.

8. Para evitar una contaminacién por arrastre, se necesita
efectuar lavados especiales particularmente después de la
utilizaciéon de reactivos interferentes. Refiérase a la tabla
‘DiaSys respons®920 Carryover Pair Table’. Parejas de
contaminacion por arrastre, asi como pasos automatizados de
lavado con la solucion de lavar recomendada se pueden
especificar en el software del equipo. Refiérase al manual de
uso.

9. En caso de mal funcionamiento del producto o de alteracion
de su aspecto que pudiera afectar al desempenio, contactar al
fabricante.

10. Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe
notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado
miembro donde se encuentre el usuario y/o el paciente.

11. Consultar las fichas de seguridad (FDS) de los reactivos y
observar todas las medidas de precaucion necesarias para la
manipulacién de reactivos de laboratorio. Para el diagnostico,
se recomienda evaluar los resultados segun la historia médica
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del paciente, los examenes clinicos, asi como los resultados
obtenidos con otros parametros.

12. Unicamente para el empleo profesional.

Manipulacién de Desechos

Consultar los requisitos legales locales para las regulaciones de
eliminacién de productos quimicos como se sefala en la FDS
correspondiente para determinar la eliminacion segura.

Advertencia: Manipular los residuos como material potencialmente
biopeligroso. Eliminar los residuos de acuerdo con las instrucciones
y procedimientos de laboratorio aceptados.

Preparacion del Reactivo

Los reactivos son listos para usar. Los frascos se colocan
directamente en el rotor de reactivos.

Materiales Requeridos
Equipo general de laboratorio

Espécimen
Suero humano o plasma heparinizado

Utilice unicamente tubos o recipientes de toma de muestras
adecuados para la recogida y preparacion de las mismas.

Cuando utilice tubos primarios, siga las instrucciones del fabricante.
Estabilidad [9,10,11]:

1 dia de 20a25°C
7 dias de 4a8°C
3 meses a -20°C

Congelar sélo una vez. Desechar las muestras contaminadas.

Calibradores y Controles

Se recomienda TruCal Lipid de DiaSys para la calibracion. Los
valores del calibrador son trazables al NIST SRM 1951c Nivel 2.
Utilizar TruLab L Nivel 1y Nivel 2 (TruLab L Level 1/2) de DiaSys
para el control de calidad interno. El control de calidad debe
realizarse después de la calibraciéon. Los intervalos y limites de
control deben adaptarse a los requisitos individuales de cada
laboratorio. Los resultados deben estar dentro de los rangos
definidos. Siga los requisitos y directrices legales pertinentes. Cada
laboratorio deberia establecer medidas correctoras en caso de
obtener valores fuera del intervalo preestablecido.

N° de pedido Presentacion
135709910045 3 x 2mL
590209910065 3 x 3mL
590309910065 3 x 3mL

TruCal Lipid
TruLab L Level 1
TruLab L Level 2

Caracteristicas

Rango de mediciéon hasta 500 mg/dL.

En caso de concentraciones mas elevadas, medir los
especimenes otra vez después de una dilucion manual con
solucion de NaCl (9 g/L) o por la funcién de repeticion del ciclo.

Limite de prueba** 5 mg/dL
Estabilidad en el analizador 8 semanas
Estabilidad de la calibracion 7 semanas

Sustancia interferente Interferencias | Concentration
<9 % hasta del analito
[mg/dL]
Acido ascérbico 500 mg/dL 73,9
500 mg/dL 163
Bilirrubina (conjugada) 60 mg/dL 73,3
60 mg/dL 154
Bilirrubina (no conjugada) 60 mg/dL 741
60 mg/dL 155
Hemoglobina 500 mg/dL 78,0
500 mg/dL 162
Lipemia (triglicéridos) 1300 mg/dL 88,3
1300 mg/dL 164
N-acetilcisteina (NAC) 1600 mg/L 70,6
1600 mg/L 160

Para mas informacion sobre interferencias, véase Young DS [12,13].
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Precision

En la serie (n=20) Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3

Valor medio [mg/dL] 87,2 143 418

CV [%] 0,872 0,939 1,61

:’nr:g(i]s)ién total CLSI Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3

Valor medio [mg/dL] 87,1 140 410

CV [%] 2,85 2,21 2,41

Comparacién de métodos (n=118)

Test x LDL-c directo FS de DiaSys
(BioMajesty® JCA-BM6010/C)

Testy LDL-c directo FS de DiaSys
(respons®3920)

Pendiente 0,989

Interseccion 1,10 mg/dL

Coeficiente de correlacion | 0,998

** seguin CLSI documento EP17-A2, Vol. 32, No. 8

Factor de Conversion
C-LDL [mg/dL] x 0,02586 = C-LDL [mmol/L]

Valores de Referencia [14]

Deseable <100 mg/dL < 2,59 mmol/L
Por encima del optimo 100 — 129 mg/dL 2,59 — 3,34 mmol/L
Alto riesgo limite 130 — 159 mg/dL 3,37 — 4,12 mmol/L
Alto riesgo 160 — 189 mg/dL 4,14 — 4,89 mmol/L
Riesgo muy alto > 190 mg/dL > 4,92 mmol/L

La clasificacion del riesgo del paciente, el manejo y las terapias de
tratamiento se describen en la Guia de la AHA/ACC para el Manejo
del Colesterol en la Sangre 2018 [15].

Cada laboratorio debe comprobar si los valores de referencia
indicados son adecuados para sus pacientes y si es necesario,
determinar sus propios valores de referencia.

Interpretacion Clinica

Las directrices sobre lipidos de la Sociedad Europea de Cardiologia
(ESC)/Sociedad Europea de Aterosclerosis (EAS) 2019 han
establecido los siguientes objetivos para la reduccion de las
lipoproteinas de baja densidad (LDL):

Pacientes de muy alto riesgo:

= Reduccion del 50 % del C-LDL desde el valor inicial y un objetivo
absoluto de tratamiento de C-LDL de < 1,4 mmol/L (< 55 mg/dL)

Pacientes de alto riesgo:

2 50% de reduccion de C-LDL y un objetivo de C-LDL de
< 1,8 mmol/L (< 70 mg/dL)
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DiaSys Diagnostic Systems GmbH
c € d Alte Strasse 9 65558 Holzheim
Alemania

www.diasys-diagnostics.com

* Fluid Stable = Liquido Estable
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LDL-c direct FS

Application for serum and plasma

Test Volumes

Reference Ranges

Test Details |
Report Name - [ LDL-c direct
Unit | mg/dL
Wavelength-Primary : | 578
Assay Type : | 2-Point
M1 Start
M2 Start

Sample Replicates
Control Replicates
Reaction Direction : | Increasing
Prozone Limit %
Linearity Limit %

Technical Minimum

-l o al |l [w] | =
ol |©

Y=aX+b a=

Auto Rerun O
|  Online Calibration m|
Decimal Places : Cuvette Wash O
Secondary : Total Reagents :
Curve Type : Reagent R1 :
M1 End : Reagent R2 :
M2 Eng :
Standard Replicates  : | 3 | [ Consumables/Calibrators: |
Control Interval 1o | [Blank/Level 0 |: [0 |
React. Abs. Limit : [0.00 | [Calibrator 1 BE |
Prozone Check :
Delta Abs./Min. :
Technical Maximum ~ :
b=

* Enter calibrator value.

Test Details | Test Volumes | Reference Ranges
Test ST R—
Sample Type :
Sample Volumes Sample Types
Normal : Dilution Ratio : g aﬁ;uem
Increase [ _600]pL| Dilution Ratio ; S
Decrease : Dilution Ratio : g \é)vtuzlre Blood
Standard Volume ~ :
Reagent Volumes and Stirrer Speed
RGT-1Volume  : R1 Stirrer Speed :
RGT-2 Volume  : R2 Stirrer Speed :
Test Details | Test Volumes | Reference Ranges
Test T R
Sample Type :
Reference Range : [ DEFAULT
Category :
Reference Range Sample Types
Lower Limit Upper Limit g ﬁﬁ;uem
(mg/dL) (mg/dL) g gszma
O Whole Blood
Normal o 0.00 | [ 100.00 | O Other
Panic | 0.00 | | 0.00 |

Application respons®920
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