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Myoglobin FS* 
Bestellinformation 
Bestellnummer 
 

Packungsgröße 
 

1 7098 99 10 966 
 

 

     200 (R1: 2 x 100, R2: 2 x 100)  
  
 

  

Verwendungszweck 

Diagnostisches Reagenz für die quantitative in vitro Bestimmung 
von Myoglobin in humanem Serum oder Heparinplasma am 
automatisierten BioMajesty® JCA-BM6010/C. 
  

Zusammenfassung 

Myoglobin ist ein intrazelluläres Häm-Protein mit einem 
Molekulargewicht von etwa 17 800 Dalton, das hauptsächlich in 
Herz- und Skelettmuskeln vorkommt und als sauerstoffbindendes 
Molekül dient. Myoglobin wird nach einer Muskelschädigung schnell 
freigesetzt und kann daher in den frühen Stadien einer Verletzung 
ein nützlicher Biomarker sein [1]. Erhöhte Myoglobinwerte sind ein 
Indikator für Muskelschäden und können bei akuten und 
chronischen Skelettmuskelerkrankungen, Nierenversagen, 
Myokarditis, Operationen am offenen Herzen und intensiver 
körperlicher Betätigung beobachtet werden [1-3]. Die zunehmende 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit für den Myokardinfarkt führt dazu, 
dass die Patienten bei Auftreten von Symptomen frühzeitig in die 
Notaufnahme eingeliefert werden. Die Einleitung einer 
thrombolytischen Therapie innerhalb der ersten 6 Stunden nach 
Auftreten der Brustschmerzen ist entscheidend für die Prognose 
des Patienten und eine frühzeitige Reperfusion, die ein positives 
klinisches Ergebnis gewährleistet. Die Freisetzung von Myoglobin in 
den Blutkreislauf beginnt bereits 2 bis 4 Stunden nach der 
Zellschädigung, erreicht ihren Höhepunkt zwischen 9 und 12 
Stunden und kehrt innerhalb von 24 bis 36 Stunden auf den 
Ausgangswert zurück. Myoglobin dient als Frühindikator für einen 
Myokardinfarkt und als Ausschlusskriterium [1,4,5]. Myoglobin weist 
einen negativen Vorhersagewert von 99 % auf, wodurch die 
Ausschlussfähigkeit von Notaufnahmen verbessert und die 
unangemessene Einweisung von Patienten mit für einen akuten 
Myokardinfarkt untypischen Symptomen in die Koronarstation 
minimiert wird. In Verbindung mit anderen kardialen Markern wie 
CK-MB oder Troponin I wird Myoglobin zu einem wertvollen 
Diagnoseinstrument für die frühzeitige Beurteilung eines möglichen 
akuten Myokardinfarkts bei Patienten [1]. 
  

Methode 

Partikelverstärkter immunturbidimetrischer Test 

Bestimmung der Myoglobin Konzentration durch photometrische 
Messung der Antigen-Antikörper-Reaktion zwischen den mit 
Antikörpern beschichteten Latexpartikeln und in der Probe 
vorliegendem Myoglobin. 
  

Reagenzien 
Bestandteile und Konzentrationen 
R1: Puffer pH 8,3  
 Glycin  < 1,5 % 
R2: Puffer pH 7,3  
 Glycin  < 1,5 % 
 Mit Anti-Myoglobin-Antikörpern 

(Kaninchen) beschichtete Latexpartikel 
< 1 % 

 

Lagerung und Haltbarkeit 

Reagenzien sind bei 2 – 8°C bis zum auf dem Kit angegeben 
Verfallsdatum verwendbar, wenn Kontamination vermieden wird. 
Nicht einfrieren. 
  

Die Haltbarkeit des geöffneten Reagenzes nach Anbruch beträgt 15 
Monate bis zum Verfallsdatum. 
  

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen 
1. Die Reagenzien enthalten Natriumazid (0,95 g/L) als 

Konservierungsmittel. Nicht verschlucken! Berührung mit Haut 
und Schleimhäuten vermeiden. 

2. Reagenzien enthalten Material biologischen Ursprungs. 
Behandeln Sie das Produkt als potentiell infektiös gemäß 
allgemein anerkannter Vorsichtsmaßnahmen und guter 
Laborpraxis. 

3. In sehr seltenen Fällen kann es bei Proben von Patienten mit 
Gammopathien zu verfälschten Ergebnissen kommen [6]. 

4. Bei Fehlfunktion des Produkts oder einem veränderten 
Aussehen, das die Leistung beeinträchtigen könnte, wenden 
Sie sich an den Hersteller. 

5. Jeder schwerwiegende Zwischenfall im Zusammenhang mit 
dem Produkt muss dem Hersteller und der zuständigen 
Behörde des Mitgliedstaates, in dem sich der Anwender 
und/oder Patient befindet, gemeldet werden. 

6. Beachten Sie bitte die Sicherheitsdatenblätter (SDB) und die 
notwendigen Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch von 
Laborreagenzien. Für diagnostische Zwecke sind die 
Ergebnisse stets im Zusammenhang mit der 
Patientenvorgeschichte, der klinischen Untersuchung und 
anderen Untersuchungsergebnissen zu werten. 

7. Nur für professionelle Anwendung. 
  

Entsorgung 

Um eine sichere Entsorgung von Chemikalien zu gewährleisten, 
beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften wie im SDB hinterlegt. 

Warnung: Abfall als potenziell biologisch gefährliches Material 
behandeln. Entsorgen Sie den Abfall gemäß den üblichen 
Laboranweisungen und -verfahren. 
  

Reagenzvorbereitung 

Reagenz 1 ist gebrauchsfertig. Die Flaschen werden direkt in den 
Reagenzrotor gestellt. 
  

Das latexverstärkte Reagenz 2 vor der ersten Anwendung durch 
gelegentliches Umkehren aufmischen. Schaumbildung vermeiden. 
  

Benötigte Materialien 

Übliche Laborausrüstung 
  

Probenmaterial 

Humanes Serum oder Heparinplasma 
  

Verwenden Sie zur Probenentnahme und -aufbereitung nur 
geeignete Röhrchen oder Sammelbehälter.  

Bei Verwendung von Primärröhrchen sind die Anweisungen des 
Herstellers zu befolgen. 
  

Haltbarkeit [7]: 
2 Tage bei 20 – 25 °C  
7 Tage bei 4 – 8 °C  
3 Monate bei -20 °C  
 

  

Nur einmal einfrieren. Kontaminierte Proben verwerfen. 
  

Kalibratoren und Kontrollen 

DiaSys TruCal Myoglobin wird zur Kalibration empfohlen. Die 
Kalibratorwerte sind rückverfolgbar auf eine Referenzpräparation 
auf der Basis von reinem Antigen. DiaSys TruLab Protein Level 1 
und Level 2 für die interne Qualitätskontrolle messen. Nach der 
Kalibration muss eine Qualitätskontrolle durchgeführt werden. Die 
Kontrollintervalle und-grenzwerte müssen an die individuellen 
Anforderungen des jeweiligen Labors angepasst werden. Die 
Ergebnisse müssen innerhalb der festgelegten Bereiche liegen. 
Beachten Sie die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und 
Richtlinien. Jedes Labor sollte Korrekturmaßnahmen für den Fall 
einer Abweichung bei der Kontrollwiederfindung festlegen. 

 Bestellnummer Packungsgröße 
TruCal Myoglobin 1 7030 99 10 058 4 x 1 mL 
TruLab Protein Level 1 5 9500 99 10 046 3 x 1 mL 
TruLab Protein Level 2 5 9510 99 10 046 3 x 1 mL 

  
 

  

Leistungsmerkmale 

Messbereich von 7 µg/L bis 600 µg/L, abhängig von der 
Konzentration des höchsten Kalibrators. Die Linearität liegt 
innerhalb ± 5 %. 
Bei höheren Konzentrationen Proben nach manueller 
Verdünnung mit NaCl-Lösung (9 g/L) oder über Rerun-Funktion 
nachbestimmen. 

Nachweisgrenze** 2 µg/L  

Kein Prozoneneffekt bis 15000 µg/L. 

Stabilität im Gerät 10 Wochen 

Kalibrationsstabilität 6 Wochen 
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Interferenz durch Interferenzen 
≤ 10 % bis 

Analyt- 
konzentration 

[µg/L] 

Bilirubin (konjugiert) 60 mg/dL 67,0 

Bilirubin (unkonjugiert) 60 mg/dL 67,9 

Hämolyse 1000 mg/dL 74,6 

Lipämie (Triglyceride) 1000 mg/dL 72,1 

Weitere Informationen zu störenden Substanzen finden Sie in der Literatur 
[8-10]. 

  

Präzision 

Wiederholbarkeit (n=20) Probe 1 Probe 2 Probe 3 

Mittelwert [µg/L] 30,6 63,6 200 

VK [%] 2,40 1,15 0,615 

Von Tag zu Tag (n=20) Probe 1 Probe 2 Probe 3 

Mittelwert [µg/L] 34,0 66,0 203 

VK [%] 2,70 1,79 0,973 
  

Methodenvergleich (n=126) 

Test x DiaSys Myoglobin FS  
(Hitachi 912) 

Test y DiaSys Myoglobin FS 
(BioMajesty® JCA-BM6010/C) 

Steigung 0,989 

Achsenabschnitt 1,70 µg/L 

Korrelationskoeffizient 0,999 
  

** niedrigste messbare Konzentration, die von Null unterschieden werden 
kann; Mittelwert + 3 SD (n = 20) einer analytfreien Probe. 
  

Umrechnungsfaktor 
Myoglobin [µg/L] x 0,059 = Myoglobin [nmol/L] 
  
 

  

Referenzbereiche [11] 

Frauen und Männer < 70 µg/L 4,13 nmol/L 
  

Jedes Labor sollte die Übertragbarkeit der Referenzbereiche für die 
eigenen Patientengruppen überprüfen und gegebenenfalls eigene 
Referenzbereiche ermitteln. 
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Ergänzungen und/oder Änderungen im Dokument sind grau 
unterlegt. Löschungen werden per Kundeninformation unter 
Angabe der Editionsnummer der Packungsbeilage/der 
Gebrauchsanweisung bekannt gegeben.                        
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Myoglobin FS   
 

Chemistry code 10 709 

 
Application for serum and  
plasma samples 
 
This application was set up and evaluated by DiaSys. It is based on the standard equipment at that time 
and does not apply to any equipment modifications undertaken by unqualified personnel. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# entered by user 

Analytical Conditions 

R1 volume 60 

R2e volume 0 

R2 volume  20 

R1 diluent vol 0 

R2e diluent vol 0 

R2 diluent vol 0 

Sample vol (S) 2.0 

Sample vol (U) 2.0 

Reagent 1 mix strong 

Reagent 2e mix weak 

Reagent 2 mix strong 

Reaction time 10 

 
 

Sub-analy. Conditions 

Name MYO 

Digits 2 

M-wave L. 571 

S-wave.L 884 

Analy.mthd. EPA 

Calc.mthd. MSTD 

Qualit. judge No 

 
 

Analysis Test Condition Setting (M) 

Sample Type Serum Urine 

Reac. sample vol. 2.0 2.0 

Diluent method No dil No dil 

Undil. sample vol. 0 0 

Diluent volume 0 0 

Diluent position 0 0 

Endpoint Method 

Re.absorb (u) 9.999 

Re.absorb (d) -9.999 

 

Calculation Method Setting 

M-DET.P.I 0 

M-DET.P.m 36 

M-DET.P.n 37 

S-DET.P.p 22 

S-DET.P.r 23 

Check D.P.I. 0 

Limit value 0.003 

Variance 10 

Reac.type Inc. 

 

Reaction Rate Method 

Cycle 2 

Factor 2.0 

E2 corre Not do 

Blank (u) 9.999 

Blank (d) -9.999 

Sample (u) 9.999 

Sample (d) -9.999 

  

Prozone 

Prozone form No 

Prozone limit 9.999 

Prozone judge Upper limit 

Judge limit 9.999 

M-DET.P.m 0 

M-DET.P.n 0 

S-DET.P.p 0 

S-DET.P.r 0 

MULTI-STD Setting 

Formula Spline Axis Conv No conv  

Blank Blank-any value Points 5 

 

 FV Reac. 
smp. vol. 

Dil. 
method 

Dil. smp. 
vol. 

Diluent 
vol. 

Diluent 
pos. 

STD H STD L 

BLK # 2.0 No dil 0 0 0 9.999 -9.999 

1 # 2.0 No dil 0 0 0 9.999 -9.999 

2 # 2.0 No dil 0 0 0 9.999 -9.999 

3 # 2.0 No dil 0 0 0 9.999 -9.999 

4 # 2.0 No dil 0 0 0 9.999 -9.999 
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