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Creatinine PAP FS* (Creatinin PAP FS*) 
Bestellinformation 
Bestellnummer Packungsgröße  
1 1759 99 10 021 R1 4 x 20 mL  + R2  2 x 20 mL 
1 1759 99 10 026 R1 4 x 100 mL  + R2 2 x 100 mL 
1 1759 99 10 023 R1 1 x 800 mL + R2 1 x 400 mL 
1 1759 99 10 704 R1 8 x 40 mL + R2 8 x 20 mL 
1 1759 99 10 917 R1 8 x 30 mL + R2 8 x 15 mL 
 

  

Kits zur Verwendung mit DiaSys CE-Applikationen. 
  

Verwendungszweck 
Diagnostisches Reagenz zur quantitativen in vitro Bestimmung von 
Creatinin in humanem Serum, Heparinplasma oder Urin an 
automatisierten photometrischen Systemen. 
  

Zusammenfassung 
Creatinin, ein Molekül, das von Muskelzellen produziert wird, ist ein 
Nebenprodukt des Creatinstoffwechsels und wird über den Urin 
ausgeschieden [1]. Da gesunde Nieren Creatinin kontinuierlich 
glomerulär filtern, dient die Konzentration im Blut als ein Indikator 
für die Funktion der Niere [2]. Die Bestimmung von Creatinin wird 
zur Beurteilung der Nierenfunktion und zur Erkennung allgemeiner 
Nierenschäden verwendet, jedoch nicht zur Früherkennung dieser. 
Erhöhte Plasma- oder Serumwerte deuten auf eine eingeschränkte 
Nierenfunktion hin, dabei können Alter, Geschlecht und 
Muskelmasse die Ergebnisse beeinflussen [1]. Die glomeruläre 
Filtrationsrate (GFR) stellt eine genauere Messgröße der 
Nierenfunktion dar, wobei eine verringerte GFR auf eine reduzierte 
Filtrationsfähigkeit hinweist [3]. Die Berechnung der Creatinin-
Clearance, basierend auf Plasma-, Serum- und einer 24-Stunden-
Urinprobe, ermöglicht eine direkte Beurteilung der Nierenfiltration, 
jedoch kann die komplexe Handhabung zu Fehlern führen [1]. Die 
derzeit empfohlene Strategie zur GFR-Schätzung basiert auf 
spezifischen Formeln, die Plasmacreatinin- oder 
Serumcreatininwerte verwenden. Die aktuelle KDIGO-Richtlinie 
empfiehlt die Verwendung der 2021 CKD-EPI- oder EKFC-Formel 
[4]. Dieser Ansatz wird verwendet, um auf Nierenerkrankungen zu 
prüfen, diese zu diagnostizieren und zu klassifizieren sowie zur 
Überwachung von Patienten mit Nierenschäden [1,3,4]. Die 
Chronische Nierenerkrankung (CKD) ist eine der häufigsten 
Ursachen für eine eingeschränkte Nierenfunktion. Gemäß der 
KDIGO-Richtlinie liegt eine CKD Diagnose vor, wenn die geschätzte 
GFR über einen Zeitraum von mehr als drei Monaten unterhalb von 
60 mL/min/1,73 m² bleibt [4].  
  

Methode 
Enzymatischer, kolorimetrischer Test, bei dem Creatinin unter 
Verwendung mehrerer Enzyme (Creatininase, Creatinase und 
Sarcosinoxidase) umgesetzt wird, um Wasserstoffperoxid zu 
erzeugen. In einer abschließenden Reaktion katalysiert das Enzym 
Peroxidase in Anwesenheit von 4-Aminophenazon das 
Wasserstoffperoxid und bildet einen roten Chinonfarbstoff. Die 
Menge des gebildeten roten Farbstoffs wird durch die 
Absorptionsänderung bei 545 nm gemessen und ist proportional zur 
Menge des in der Probe vorhandenen Creatinins. [5, 6] 
  

                                Creatininase 

Creatinin + H2O ◄────────► Creatin 

                           Creatinase 
Creatin + H2O ◄───────► Sarcosin + Harnstoff 
                                             Sarcosin oxidase 

Sarcosin   +  O2   +   H2O ◄───────────► Glycin  + HCHO   
                                                                            + H2O2 

                                           Peroxidase 

H2O2   +   HTIB   +   4-AA ◄───────────► Chinon-Farbstoff 
  

Die Extinktion des gebildeten roten Farbstoffes bei 545 nm ist der 
Konzentration des Creatinins in der Probe proportional. 
  

Reagenzien 
Bestandteile und Konzentrationen 
R1: Goods Puffer pH 8,1 25 mmol/L 
 Creatinase  ≥ 30 kU/L 
 Sarcosinoxidase ≥ 10 kU/L 
 Ascorbatoxidase ≥ 2,5 kU/L 
 Katalase  ≥ 350 kU/L 
 HTIB (3-Hydroxy 2,4,6-triiodo 

benzoesäure) 
2,3 mmol/L 

R2: Goods Puffer  pH 8,1 25 mmol/L 
 Creatininase  ≥ 150 kU/L 
 Peroxidase  ≥ 50 kU/L 
 4-Aminoantipyrin (4-AA) 2 mmol/L 
 Kaliumhexacyanoferrat 0,18 mmol/L 
 

Lagerung und Haltbarkeit 
Reagenzien sind bei 2 – 8°C bis zum auf dem Kit angegeben 
Verfallsdatum verwendbar, wenn Kontamination vermieden wird. 
Nicht einfrieren und lichtgeschützt aufbewahren. 
  

Die Haltbarkeit des geöffneten Reagenzes nach Anbruch beträgt 9 
Monate bis zum Verfallsdatum. 
  

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen 
1. Reagenz 2 enthält Natriumazid (0,95 g/L) als 

Konservierungsmittel. Nicht verschlucken! Berührung mit Haut 
und Schleimhäuten vermeiden. 

2. Reagenzien enthalten Material biologischen Ursprungs. 
Behandeln Sie das Produkt als potentiell infektiös gemäß 
allgemein anerkannter Vorsichtsmaßnahmen und guter 
Laborpraxis. 

3. Einige klinisch chemische Reagenzien können Interferenzen 
verursachen, weshalb Kontaminationen und Verschleppungen 
unbedingt zu vermeiden sind! Besondere Vorsicht ist geboten 
bei Verwendung von Reagenzien zur Messung von HDL-C und 
LDL-C. Gebrauchsmaterialien müssen nach Benutzung mit 
anderen Testen gründlich gereinigt werden. Im Falle von 
automatisierten Messungen ziehen Sie bitte für spezielle 
Programme das Gerätehandbuch zu Rate. 

4. Hohe Homogentisinsäurekonzentrationen in Urinproben 
führen zu falschen Ergebnissen. 

5. In sehr seltenen Fällen kann es bei Proben von Patienten mit 
Gammopathien zu verfälschten Ergebnissen kommen [7].  

6. N-Acetylcystein (NAC)-, Acetaminophen-, Metamizol- und 
Phenindion-Medikation führt zu falsch niedrigen, Eltrombopag-
Medikation zu falsch niedrigen oder hohen Ergebnissen in 
Patientenproben.   

7. Bei Fehlfunktion des Produkts oder einem veränderten 
Aussehen, das die Leistung beeinträchtigen könnte, wenden 
Sie sich an den Hersteller. 

8. Jeder schwerwiegende Zwischenfall im Zusammenhang mit 
dem Produkt muss dem Hersteller und der zuständigen 
Behörde des Mitgliedstaates, in dem sich der Anwender 
und/oder Patient befindet, gemeldet werden. 

9. Beachten Sie bitte die Sicherheitsdatenblätter (SDB) und die 
notwendigen Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch von 
Laborreagenzien. Für diagnostische Zwecke sind die 
Ergebnisse stets im Zusammenhang mit der 
Patientenvorgeschichte, der klinischen Untersuchung und 
anderen Untersuchungsergebnissen zu werten. 

10. Nur für professionelle Anwendung. 
  

Entsorgung 
Um eine sichere Entsorgung von Chemikalien zu gewährleisten, 
beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften wie im SDB hinterlegt. 

Warnung: Abfall als potenziell biologisch gefährliches Material 
behandeln. Entsorgen Sie den Abfall gemäß den üblichen 
Laboranweisungen und -verfahren. 
  

Reagenzvorbereitung 
Die Reagenzien sind gebrauchsfertig. 
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Benötigte Materialien 
Übliche Laborausrüstung 
  

Probenmaterial 
Humanes Serum, Heparinplasma oder Urin 
  

Verwenden Sie zur Probenentnahme und -aufbereitung nur 
geeignete Röhrchen oder Sammelbehälter.  

Bei Verwendung von Primärröhrchen sind die Anweisungen des 
Herstellers zu befolgen. 
  

Haltbarkeit in Serum/Plasma [8]: 
7 Tage  bei 4 – 25 °C  
3 Monate bei -20 °C  
 
Haltbarkeit in Urin [8]: 
2 Tage bei 20 – 25 °C  
6 Tage  bei 4 – 8 °C  
6 Monate  bei -20 °C  
 

  

Urin 1 + 9 mit Aqua dest. verdünnen. Das Ergebnis wird mit 10 
multipliziert. TruLab Urin-Kontrollen müssen genauso vorverdünnt 
werden wie Patientenproben. 
  

Nur einmal einfrieren. Kontaminierte Proben verwerfen. 
  

Testschema 
Grundeinstellungen am BioMajesty® JCA-BM6010/C 
 
  

Wellenlänge 545/694 nm 
Temperatur 37 °C 
Messung Endpunkt 
Probe/Kalibrator 2,0 µL 
Reagenz 1 80 µL 
Reagenz 2 40 µL 
Zugabe Reagenz 2 Zyklus 19 (286 s) 
Extinktion 1 Zyklus 17/18 (231 s/244 s) 
Extinktion 2  Zyklus 41/42 (586 s/600 s) 
Kalibration Linear 

  
 

  

Berechnung 
Mit Kalibrator 

Serum/Plasma 
  

 

Creatinin [mg/dL] = 
ΔE Probe  

 x Konz. Kal. [mg/dL] 
ΔE Kal. 

  

Urine 
  

 

Creatinin [mg/dL] = 
ΔE Probe 

 

 x Konz. Kal. [mg/dL] 
 

x 10 
ΔE Kal. 

  

 

Creatinin-Clearance [mL/min/1.73 m2] [9]  
 

 

  

 

=  
mg Creatinin/ 100 mL Urin x mL Urin 

mg Creatinin/ 100 mL Serum x min Urinsammelzeit                                                      
  

Die berechnete Creatinin-Clearance bezieht sich auf die durch-
schnittliche Körperoberfläche eines Erwachsenen von 1,73 m2. 
  

Umrechnungsfaktor 
Creatinin [mg/dL] x 88,4 = Creatinin [µmol/L] 
Creatinin [mg/dL] x 0,0884 = Creatinin [mmol/L] 
  
 

  

Kalibratoren und Kontrollen 
DiaSys TruCal U wird zur Kalibrierung empfohlen. Die 
Kalibratorwerte für die kompensierte Methode sind rückverfolgbar 
auf das NIST (National Institute for Standardization) 
Standardreferenzmaterial SRM 967 Level 1 und 2 und damit auf 
GC-IDMS (gas chromatography-isotope dilution mass 
spectrometry).  Alternativ kann Creatinin Standard FS (Creatinine 
Standard FS) zur Kalibration verwendet werden. DiaSys TruLab N 
und P oder TruLab Urin Level 1 und Level 2 (TruLab Urine Level 
1/2) für die interne Qualitätskontrolle messen. Alle Sollwerte der 
Kontrollen sind auf das DiaSys Reagenz/Kalibratorsystem 
rückführbar. Nach der Kalibration muss eine Qualitätskontrolle 
durchgeführt werden. Die Kontrollintervalle und -grenzwerte 
müssen an die individuellen Anforderungen des jeweiligen Labors 
angepasst werden. Die Ergebnisse müssen innerhalb der 
festgelegten Bereiche liegen. Beachten Sie die einschlägigen 
gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien. Jedes Labor sollte 
Korrekturmaßnahmen für den Fall einer Abweichung bei der 
Kontrollwiederfindung festlegen. 

 Bestellnummer Packungsgröße 
TruCal U 5 9100 99 10 063 20 x 3 mL 
 5 9100 99 10 064 6 x 3 mL 
TruLab N 5 9000 99 10 062 20  x 5 mL 
 5 9000 99 10 061 6  x 5 mL 
TruLab P 5 9050 99 10 062 20  x 5 mL 
 5 9050 99 10 061 6  x 5 mL 
TruLab Urine Level 1 5 9170 99 10 062 20  x 5 mL 
 5 9170 99 10 061 6  x 5 mL 
TruLab Urine Level 2 5 9180 99 10 062 20  x 5 mL 
 5 9180 99 10 061 6  x 5 mL 
Creatinine Standard FS 1 1700 99 10 030 6  x 3 mL 

  
 

  

Leistungsmerkmale 
Datenerhebung am BioMajesty® JCA-BM6010/C 
  

 

Serum/Plasma 
 
  

Messbereich von bis 30 mg/dL, Linearität ist innerhalb ± 5 % 
gegeben. 
Wird dieser Bereich überschritten, die Proben 1 + 1 mit NaCl-
Lösung (9 g/L) verdünnen und das Ergebnis mit 2 multiplizieren. 

Nachweisgrenze** 0,02 mg/dL 
  

Interferenz durch Interferenzen 
≤ 10% bis 

Analyt- 
konzentration 

[mg/dL] 

Ascorbinsäure 27 mg/dL 0,724 

Bilirubin (konjugiert) 18 mg/dL 1,49 

Bilirubin (unkonjugiert) 24 mg/dL 0.735 

Creatin 40 mg/dL 1,08 

Hämolyse 500 mg/dL 0,730 

Lipämie (Triglyceride) 1700 mg/dL 1,11 

Prolin 12 mg/dL 1,10 

Weitere Informationen zu störenden Substanzen finden Sie in der Literatur 
[10-12]. 

  

Präzision 

Wiederholbarkeit (n=20) Probe 1 Probe 2 Probe 3 

Mittelwert [mg/dL] 0,654 1,24 7,13 

VK [%] 0,936 1,32 0,926 

Von Tag zu Tag (n=20) Probe 1 Probe 2 Probe 3 

Mittelwert [mg/dL] 0,649 1,85 6,44 

VK [%] 1,67 1,51 1,77 
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Methodenvergleich (n=100) 

Test x Mitbewerber Creatinin PAP 
(BioMajesty® JCA-BM6010/C) 

Test y DiaSys Creatinin PAP FS 
(BioMajesty® JCA-BM6010/C) 

Steigung  0,993 

Achsenabschnitt  0,039 mg/dL 

Korrelationskoeffizient  0,999 
  

 

Urin 
 
  

Messbereich bis 300 mg/dL, Linearität ist innerhalb ± 5 % 
gegeben. 
Wird dieser Bereich überschritten, die Proben 1 + 1 mit NaCl-
Lösung (9 g/L) verdünnen und das Ergebnis mit 2 multiplizieren. 

Nachweisgrenze** 0,2 mg/dL 
  

Präzision 

Wiederholbarkeit (n=20) Probe 1 Probe 2 Probe 3 

Mittelwert [mg/dL] 51,3 59,2 114 

VK [%] 1,29 1,42 1,36 

Von Tag zu Tag (n=20) Probe 1 Probe 2 Probe 3 

Mittelwert [mg/dL] 50,6 60,2 115 

VK [%] 2,31 1,79 1,50 
  

Methodenvergleich (n=100) 

Test x Mitbewerber Creatinin PAP 
(BioMajesty® JCA-BM6010/C) 

Test y DiaSys Creatinin PAP FS 
(BioMajesty® JCA-BM6010/C) 

Steigung  1,02 

Achsenabschnitt  0,690 mg/dL 

Korrelationskoeffizient  0,998 
  

** niedrigste messbare Konzentration, die von Null unterschieden werden 
kann; Mittelwert + 3 SD (n = 20) einer analytfreien Probe. 
  

Referenzbereiche 
Serum/Plasma 
 

 mg/dL µmol/L 
Erwachsene [13] 
Frauen 0,51 – 0,95 45 – 84 
Männer 0,67 – 1,17 59 – 104 
Kinder [14] 
0 – 21 Tage 0,26 – 1,01 22 – 90 
2 Monate – < 3 Jahre 0,15 – 0,39 11 – 34 
3 – < 7 Jahre 0,24 – 0,48 21 – 42 
7 – < 11 Jahre 0,32 – 0,64 28 – 57 
11 – < 15 Jahre 0,42 – 0,81 37 – 72 
  

Urin 
Erster Morgenurin [13] 
Frauen 29 – 226 mg/dL 2,55 – 20,0 mmol/L 
Männer 40 – 278 mg/dL 3,54 – 24,6 mmol/L 
 

24h Urin [9] 
Frauen 720 – 1510 mg/24h 6 – 13 mmol/24h 
Männer 980 – 2200 mg/24h 9 – 19 mmol/24h  
 

Albumin/Creatinin Verhältnis (früher Morgenurin) [15]: 
< 30 mg/g Creatinin 
 

Creatinin Clearance [9] 
66,3 – 143 mL/min/1,73 m2 
  

Jedes Labor sollte die Übertragbarkeit der Referenzbereiche für die 
eigenen Patientengruppen überprüfen und gegebenenfalls eigene 
Referenzbereiche ermitteln. 
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Ergänzungen und/oder Änderungen im Dokument sind grau 
unterlegt. Löschungen werden per Kundeninformation unter 
Angabe der Editionsnummer der Packungsbeilage/der 
Gebrauchsanweisung bekannt gegeben.                        
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