TruCal Apo Al/B

Kalibrator fir den DiaSys-Test zur quantitativen
Apolipoprotein B an photometrischen Systemen

Bestellinformation

Bestell-Nr.
17170 99 10 045

PackungsgroRe
3 x 2mL

Beschreibung

TruCal Apo Al/B ist ein lyophilisierter Kalibrator. Der Kalibrator basiert
auf Humanblutmaterial (Plasma) und enthalt biologische Zusatze
humanen Ursprungs. Der Kalibrator wird zur Kalibration der DiaSys-
Teste Apolipoprotein A1 FS und Apolipoprotein B FS verwendet.

Lagerung

Ungedffnete und rekonstituierte Flaschen bei 2 — 8 °C lagern.
Haltbarkeit

Ungedffnet: bis zum Ende des auf der Packung angebenen

Verfallsmonats
Rekonstitutiert: -20°C* +2-8°C +25°C
Rekonstituiertes
TruCal Apo AL/B 24 Stunden
Kalibrator-Verdiinnungen
des rekonstituierten 6 Monate 4 Wochen 24 Stunden
TruCal Apo A1/B

6 Monate 3 Monate

* Nur einmal einfrieren!

Geeignete Lagerung und Handhabung des Produkts muss
gewabhrleistet sein. Kontaminationen sollten vermieden werden.
Anmerkung: Produkt vor jeder Verwendung durch leichtes Schwenken
homogenisieren.

Warnungen und Vorsichtsmalinahmen

1. Fur die Herstellung von TruCal Apo A1/B wurden ausschlie3lich
Blutspenden aus Europa verwendet, die bei der Untersuchung
durch zugelassene Methoden fir HBsAg, anti-HIV 1+2 und anti-
HCV negativ reagierten. Auf3erdem wurden HCV und HIV mit der
PCR-Methode getestet. Da keine Mdglichkeit besteht, definitiv
auszuschlielen, dass die aus menschlichem Blut gewonnenen
Produkte Krankheitserreger tbertragen, wird empfohlen, den
Kalibrator mit denselben VorsichtsmaRnahmen wie
Patientenproben zu behandeln.

2. Beachten Sie bitte die Sicherheitsdatenbléatter und die notwendigen
VorsichtsmaBnahmen fiir den Gebrauch von Kalibratoren und
Kontrollen.

3. Nur fir professionelle Anwendung!

Vorbereitung

Das Lyophilisat ist unter Vakuum versiegelt, daher sollte die Flasche
sehr vorsichtig geoffnet werden, um einen Verlust des getrockneten
Materials zu vermeiden. Zur Rekonstitution werden genau 2 mL Aqua
dest. zugegeben. Die Flasche vorsichtig verschlieRen und die Kontrolle
30 Minuten lang unter gelegentlichem Schwenken stehen lassen.
Schéumen vermeiden! Nicht schitteln!

Fur die Kalibration werden fiinf verschiedene Kalibratorkonzentrationen
bendtigt. Stellen Sie aus dem rekonstituierten TruCal Apo A1/B flnf
Kalibrator-Verdinnungen her. Verwenden Sie fiur die manuelle
Verdliinnung Aqua dest. und fir die automatisierte Verdinnung Aqua
dest. oder eine wéassrige NaCl Lésung 0,9 % (9 g/L). Folgen Sie den
Anweisungen in nachstehender Tabelle.

TruCal Apo A1/B

-vitro-Bestimmung von Apolipoprotein Al oder

Anmerkungen:

1.  Zur Vermeidung von Kontaminationen pipettieren Sie fir die
manuelle Verdinnung mindestens 600 uL des rekonstituierten
Kalibrators in ein sauberes Probengefal3 und stellen Sie daraus
die Verdinnungen her. Homogenisieren Sie vor Gebrauch oder
Lagerung manuell hergestellte Verdinnungen durch sorgféltiges
Mischen.

2. Beachten Sie fur die automatisierte Verdinnung das
Mindestpipettiervolumen aus dem Benutzerhandbuch des
Analyzers.

Rekonstituiertes TruCal Apo A1/B lichtgeschiitzt bei Raumtemperatur
(18 — 25 °C) auftauen. Die vollstandig aufgetauten Aliquote durch
leichtes Schwenken homogenisieren und umgehend fir die Kalibration
einsetzen. Genauso behandeln wie frisch  rekonstituiertes
TruCal Apo A1/B.

Durchfiihrung

Die Anleitung zur Testdurchfihrung finden Sie in den
Packungsbeilagen der Reagenzien.

Kalibratorwerte

Die Werte wurden mit den DiaSys Testmethoden ermittelt. Die
Kalibratorwerte von TruCal Apo A1/B sind rickfuhrbar auf ein
kommerziell erhaltliches Messverfahren, standardisiert gegen die IFCC
Referenzstandards  (WHO-IRP ~ Oktober  1992) SP1-01  fir
Apo Al und SP3-07 fir Apo B durch ein dezidiertes DiaSys
Testverfahren.

Die unten aufgefiihrten Kalibratorwerte gelten nur fiir die angegebene
Los-Nummer.
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Automatisierte Verdinnung Manuelle Verdinnung Kalibratorwert
Aqua dest. oder Apo Al Apo B
Level Kalibrator wassrige NaCl Kalibrator Aqua dest. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Einheit
Lésung 17102... 17112...

Level 0 Nur aqua dest. oder Nur aqua dest. oder 0 0 mg/dL

waéssrige NaCl Losung! wassrige NaCl Losung! 0 0 g/L
. ’ 57,2 59,3 mg/dL

Level 1 1 Teil 4 Teile 40 pL 160 pL 0572 0593 gl
. ! 114 119 mg/dL

Level 2 2 Teile 3 Teile 80 pL 120 pL 114 119 gl
. . 172 178 mg/dL

Level 3 3 Teile 2 Teile 120 pL 80 pL 172 178 glL
. . 229 237 mg/dL

Level 4 4 Teile 1 Teil 160 pL 40 pL 2.29 237 glL
. . 286 297 mg/dL

Level 5 Unverdinnt Unverdinnt 2.86 297 glL
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